
 

 

 Краплинний тестер для вимірювання кількості міді (Cu) у воді басейну. Дозволяє 

визначати концентрацію міді до 2,0 мг/л та сульфатів міді – до 8,0 мг/л. Концентрація іонів 

міді у воді має бути не більше 1,0 мг/л. 

 Спосіб застосування: 

 Добре промити пластикову ємність для тестування водою з басейну 

 Наповнити ємність водою до позначеної лінії 

 Додати 5 крапель реагенту Cu 

 Закрити ємність ковпачком і ретельно перемішати 

 Порівняти отриманий в результаті реакції колір води з розкладкою (значення у 

цифрах) 
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